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Objetivo
Este tutorial proporciona una introducción básica 
al estándar DICOM, y muestra cómo visualizar 
imágenes DICOM en 3D Slicer versión 5.6.2
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Esquema del tutorial

Sección 1: Introducción a DICOM

Sección 2: DICOM y Slicer

Sección 3: Carga y Visualización de los datos 
DICOM en Slicer
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Materiales para el 
tutorial

3DSlicerversion5.6.2 

https://download.slicer.org

SlicerDICOMTutorialData

DICOMTorsoCT 

DICOMBreastMRI



Aviso legal

Å3D Slicer es una aplicación de software libre 
de código abierto distribuida bajo una licencia 
de estilo BSD.

ÅEl software no está aprobado por la FDA ni 
lleva la marca CE, su uso está limitado a la 
investigación.
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Sección 1: Introducción a DICOM
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Conocimiento científico repetible

ÅEl conocimiento científico repetible es fundamental para 
impulsar la investigación y acelerar los descubrimientos.

ÅHerramientas informáticas de código abierto como 3D Slicer 
y estándares de datos como DICOM contribuyen a la 
reproducibilidad de los resultados científicos en la 
investigación biomédica.
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PrincipiosFAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, and Reusable)

ÅAsequible: La información es fácil de 
encontrar.
ÅAccesible: Los usuarios saben la forma de 

acceder a la información, incluyendo la 
autenticidad y autorización. 
ÅInteroperable: Los datos pueden integrarse 

con otros e interoperar con aplicaciones de 
almacenamiento y análisis. 
ÅReutilizable: los datos pueden y combinarse 

para nuevas investigaciones.

The FAIR Guiding Principles for ǎŎƛŜƴǘƛŬŎ 
data management and stewardship.
Wilkinsonet al. Sci.Data2016
http://go -fair.org/fair-principles
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El estándar DICOM

ÅDICOM (Comunicación de Imágenes Digitales en Medicina) 
Es el estándar internacional para el tratamiento, 
almacenamiento, impresión y transmisión de datos de 
imágenes médicas.

ÅLos equipos de imagen clínica (escáneres de TC, escáneres 
de MR, aparatos de rayos X y ecógrafos) generan archivos 
DICOM.
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Historia de 
DICOM

10 Å 1982: El Colegio Americano de Radiología (ACR)  y la 
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 
(NEMA) establecen normas para la interconexión de 
dispositivos de imagen médica.

Å 1985: Publicación de la versión 1.0 de los estándares 
ACR-NEMA de imagen digital y comunicaciones. 

Å 1988: Publicación de la versión 2.0 de los estándares 
ACR-NEMA de imagen digital y comunicaciones. 

Å 1993: Publicación de la versión 3.0 de los estándares 
ACR-NEMA también conocido como el estándar de 
Imágenes  y Comunicaciones Digitales en Medicina 
(DICOM).
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DICOM en la 
actualidad

10 ÅEl estándar DICOM se perfecciona continuamente 
para responder a las nuevas necesidades de la 
comunidad a través de múltiples versiones cada 
año.

ÅA partir del 06 de julio de 2020 el estándar DICOM 
es DICOM PS3 y tiene 4,000 páginas.

ÅSe crean grupos de trabajo DICOM para ampliar las 
capacidades del estándar, dada la continua 
evolución de las modalidades de imagen.

(Por ejemplo, WG-16 Resonancia Magnética)
https://www.dicomstandard.org/wgs

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados 11

https://www.dicomstandard.org/wgs


Principios FAIR y el estándar DICOM
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El estándar DICOM facilita el cumplimiento de los datos de 
imagen según los principios FAIR.



Modelo de datos DICOM
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ÅEn el modelo de datos DICOM, 
un estudio DICOM consta de 
varias series DICOM, y cada una 
de ellas contiene instancias 
DICOM.

ÅSe le asigna un identificador 
único a  cada estudio, series e 
instancias DICOM.

Paciente

Estudio

Series

Instancias

Series

Instancias

Series

Instancias



Ejemplo de un caso DICOM:
Datos de imagen DICOM de una resonancia magnética 
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Una imagen de resonancia magnética es un ejemplo de instancias DICOM 
que consta de una cabecera/encabezado DICOM y un conjunto de datos de 
imagen.

Image001.dcm

Image002.dcm

Image003.dcm

é.

Encabezado

Datos
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Á El encabezadoDICOM contienemetadatos
que incluyeninformaciónsobreel
paciente, el estudioy losdatosde 
imagen.

Á DICOM ofreceunaforma estandarizada
de presenter losmetadatosy facilitarsu
búsqueda.

Á La informaciónde metadatoses 
accessible conformeetiquetasDICOM.

Á Las etiquetasDICOM únicamente
identificancaracterísticasDICOM.

Á Los datosoriginalesdel escánerle indica 
a losusuarioselementosimportantes
sobrela adquisición.

Ejemplode contenidode encabezadoDICOM

0002,0000,File Meta Elements Group Len=148 
0002,0001,File Meta Info Version=256

0002,0002,Media Storage SOP Class UID=1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.
0002,0003,Media Storage SOP Inst UID=0.0.0.0. 

0002,0010,Transfer Syntax UID=1.2.840.10008.1.2.1.

é
0008,0060,Modality=MR 

0008,0070,Manufacturer=GE MEDICAL SYSTEMS

0008,0080,Institution Name=1852796513  

0008,0081,City Name=1852796513

0008,0090,Referring Physician's Name=1852796513 
0008,0092,?=1852796513

0008,0201,?=-0500

0008,1010,Station Name=1852796513

0008,1030,Study Description=anon 

0008,103E,Series Description=anon 
0008,1040,Institutional Dept. Name=1852796513
0008,1050,Performing Physician's Name=1852796513 

0008,1060,Name Phys(s) Read Study=1852796513 

0008,1070,Operator's Name=anon

0008,1080,Admitting Diagnosis Description=1852796513 
0008,1090,Manufacturer's Model Name=GENESIS.SIGNAé..  

0010,0010,Patient's Name=anon

0010,0020,Patient ID=anon 

0010,0030,Patient Date of Birth=00000000 

0010,0032,Patient Birth Time=000000 

0010,0040,Patient Sex=O 

0010,1010,Patient Age=000Y
éé.. 

0028,0010,Rows=256

0028,0011,Columns=256

0028,0030,Pixel Spacing=0.937500 0.937500
0028,0100,Bits Allocated=16  

0028,0101,Bits Stored=16 

0028,0102,High Bit=15

0028,0103,Pixel Representation=1

éé.

7FE0,0010,Pixel Data=131072
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El ciclo de vida de los datos de imagen médica ς Dra. Sonia Pujol.
Resonancia Magnética Funcional: Adquisición y análisis de datos 
Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST.583)

000
000

000

000
000
é

0008,0060,Modality=MR 

0008,0070,Manufacturer=GE MEDICAL SYSTEMS

0008,0080,Institution Name=1852796513  

0008,0081,City Name=1852796513

0008,0090,Referring Physician's Name=1852796513 
0008,0092,?=1852796513

0008,0201,?=-0500

0008,1010,Station Name=1852796513

0008,1030,Study Description=anon 
0008,103E,Series Description=anon 
0008,1040,Institutional Dept. Name=1852796513
0008,1050,Performing Physician's Name=1852796513 

0008,1060,Name Phys(s) Read Study=1852796513 

0008,1070,Operator's Name=anon

0008,1080,Admitting Diagnosis Description=1852796513 
0008,1090,Manufacturer's Model Name=GENESIS.SIGNAé..

0010,0010,Patient's Name=anon

0010,0020,Patient ID=anon 

0010,0030,Patient Date of Birth=00000000 

0010,0032,Patient Birth Time=000000 

0010,0040,Patient Sex=O 

0010,1010,Patient Age=000Y
éé.. 

0028,0010,Rows=256

0028,0011,Columns=256

0028,0030,Pixel Spacing=0.937500 0.937500
0028,0100,Bits Allocated=16  

0028,0101,Bits Stored=16 

0028,0102,High Bit=15

0028,0103,Pixel Representation=1

éé.

7FE0,0010,Pixel Data=131072

Informaciónsobreel médico
y el estudio
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El ciclo de vida de los datos de imagen médica ς Dra. Sonia Pujol.
Resonancia Magnética Funcional: Adquisición y análisis de datos 
Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST.583)

0002,0000,File Meta Elements Group Len=148 
0002,0001,File Meta Info Version=256

0002,0002,Media Storage SOP Class UID=1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.
0002,0003,Media Storage SOP Inst UID=0.0.0.0. 

0002,0010,Transfer Syntax UID=1.2.840.10008.1.2.1.

é
0008,0060,Modality=MR 

0008,0070,Manufacturer=GE MEDICAL SYSTEMS

0008,0080,Institution Name=1852796513  
0008,0081,City Name=1852796513
0008,0090,Referring Physician's Name=1852796513 

0008,0092,?=1852796513

0008,0201,?=-0500

0008,1010,Station Name=1852796513
0008,1030,Study Description=anon

0008

0008
0008

0008 Informacióndel paciente
0008
0008,1080,Admitting Diagnosis Description=1852796513 

0008,1090,Manufacturer's Model Name=GENESIS.SIGNAé..

0010,0010,Patient's Name=anon 

0010,0020,Patient ID=anon 

0010,0030,Patient Date of Birth=00000000 

0010,0032,Patient Birth Time=000000 

0010,0040,Patient Sex=O 

0010,1010,Patient Age=000Y
éé..

0028,0010,Rows=256

0028,0011,Columns=256

0028,0030,Pixel Spacing=0.937500 0.937500

0028,0100,Bits Allocated=16  
0028,0101,Bits Stored=16 
0028,0102,High Bit=15

0028,0103,Pixel Representation=1

éé.

7FE0,0010,Pixel Data=131072
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0002,0000,File Meta Elements Group Len=148 
0002,0001,File Meta Info Version=256

0002,0002,Media Storage SOP Class UID=1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.
0002,0003,Media Storage SOP Inst UID=0.0.0.0. 

0002,0010,Transfer Syntax UID=1.2.840.10008.1.2.1.

é
0008,0060,Modality=MR 

0008,0070,Manufacturer=GE MEDICAL SYSTEMS

0008,0080,Institution Name=1852796513  
0008,0081,City Name=1852796513
0008,0090,Referring Physician's Name=1852796513 

0008,0092,?=1852796513

0008,0201,?=-0500

0008,1010,Station Name=1852796513
0008,1030,Study Description=anon

0008

0008
0008

0008 Informacióndel paciente
0008
0008,1080,Admitting Diagnosis Description=1852796513 

0008,1090,Manufacturer's Model Name=GENESIS.SIGNAé..

0010,0010,Patient's Name=anon 

0010,0020,Patient ID=anon 

0010,0030,Patient Date of Birth=00000000 

0010,0032,Patient Birth Time=000000 

0010,0040,Patient Sex=O 

0010,1010,Patient Age=000Y
éé..

0028,0010,Rows=256

0028,0011,Columns=256

0028,0030,Pixel Spacing=0.937500 0.937500

0028,0100,Bits Allocated=16  
0028,0101,Bits Stored=16 
0028,0102,High Bit=15

0028,0103,Pixel Representation=1

éé.

7FE0,0010,Pixel Data=131072
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Privacidad del paciente- HIPAA (por 
sus siglas en inglés Health 
Insurance Portability and 

Accountability Act)

El ciclo de vida de los datos de imagen médica ς Dra. Sonia Pujol.
Resonancia Magnética Funcional: Adquisición y análisis de datos 
Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST.583)

HIPPA, (Ley de Transferencia y 
Responsabilidad de Seguro Médico de 
1996), la cual se encarga de proteger la 
privacidad y la seguridad de determinada 
información de salud/médica. 
http://www.hhs.gov/hipaa/index.html

http://www.hhs.gov/hipaa/index.html
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El ciclo de vida de los datos de imagen médica ς Dra. Sonia Pujol.
Resonancia Magnética Funcional: Adquisición y análisis de datos 
Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST.583)

0002,0000,File Meta Elements Group Len=148 
0002,0001,File Meta Info Version=256

0002,0002,Media Storage SOP Class UID=1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.
0002,0003,Media Storage SOP Inst UID=0.0.0.0. 

0002,0010,Transfer Syntax UID=1.2.840.10008.1.2.1.

é
0008,0060,Modality=MR 

0008,0070,Manufacturer=GE MEDICAL SYSTEMS

0008,0080,Institution Name=1852796513  
0008,0081,City Name=1852796513
0008,0090,Referring Physician's Name=1852796513 

0008,0092,?=1852796513

0008,0201,?=-0500

0008,1010,Station Name=1852796513
0008,1030,Study Description=anon

0008,103E,Series Description=anon 

0008,1040,Institutional Dept. Name=1852796513 

0008,1050,Performing Physician's Name=1852796513 

0008,1060,Name Phys(s) Read Study=1852796513 

0008,1070,Operator's Name=anon
0008,1080,Admitting Diagnosis Description=1852796513 

0008,1090,Manufacturer's Model Name=GENESIS.SIGNAé..  

0010,

0010,
0010,

0010,

0010,

0010,

éé..

7FE0,0010,Pixel Data=131072

0028,0010,Rows=256

0028,0011,Columns=256

0028,0030,Pixel Spacing=0.937500 0.937500

0028,0100,Bits Allocated=16  
0028,0101,Bits Stored=16 
0028,0102,High Bit=15

0028,0103,Pixel Representation=1
éé.

Informaciónde la imagen
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El ciclo de vida de los datos de imagen médica ς Dra. Sonia Pujol.
Resonancia Magnética Funcional: Adquisición y análisis de datos 
Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST.583)

0002,0000,File Meta Elements Group Len=148 
0002,0001,File Meta Info Version=256

0002,0002,Media Storage SOP Class UID=1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.
0002,0003,Media Storage SOP Inst UID=0.0.0.0. 

0002,0010,Transfer Syntax UID=1.2.840.10008.1.2.1.

é
0008,0060,Modality=MR 

0008,0070,Manufacturer=GE MEDICAL SYSTEMS

0008,0080,Institution Name=1852796513  
0008,0081,City Name=1852796513
0008,0090,Referring Physician's Name=1852796513 

0008,0092,?=1852796513

0008,0201,?=-0500

0008,1010,Station Name=1852796513
0008,1030,Study Description=anon

0008,103E,Series Description=anon 

0008,1040,Institutional Dept. Name=1852796513 

0008,1050,Performing Physician's Name=1852796513 

0008,1060,Name Phys(s) Read Study=1852796513 

0008,1070,Operator's Name=anon
0008,1080,Admitting Diagnosis Description=1852796513 

0008,1090,Manufacturer's Model Name=GENESIS.SIGNAé..  

0010,0010,Patient's Name=anon

0010,0020,Patient ID=anon 

0010,0030,Patient Date of Birth=00000000 

0010,0032,Patient Birth Time=000000 

0010,0040,Patient Sex=O 

0010,1010,Patient Age=000Y

éé.. 
0028,0010,Rows=256

0028,0

0028,0
0028,0
0028,0

0028,0

0028,0103,Pixel Representation=1

éé.

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados

7FE0,0010,Pixel Data=131072

Informaciónsobrelospixeles
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Å Las imagenesDICOM producidaspor equiposde 
imagen: corte de radiografíasimple, volume 
DICOM TC o DICOM RM, fotogramamultiple de 
segmentaciónDICOM, por ejemplo, pruebaIRMf, 
reconanciamagnéticaponderadapor diffusion, 
DCE (Dynamic ConstastEnhanced).

Å Objetode segmentaciónDICOM: voxels 
etiquetadosenregiones de interés(ROIs).

Å ReporteestructuradoDICOM:informaciónclínica
(por ejemplo, diagnóstico, patología, cirugía, etc.), 
medicionescalculadasa partir de ROIs 
segmentadas

SoniaPujolPhD,All RightsReserved

Ejemplosdel estándar
de instanciasDICOM
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Ejemplosde instanciassobre
losestándaresDICOM

Glándulaprostática, zona 
periférica, lesion, tejidonormal

Volúmenesde la glándula
protatática, zona periférica, lesion, 
tejidonormal

ImágenesDICOM

Medidas

Objetode segmentación
DICOM

Imágenesde resonancia
magnéticade próstata

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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ÅDICOM ofrece soporte para objetos 
segmentados y anotaciones.

ÅLos informes estructurados DICOM 
permiten el seguimiento de la fuente 
origen.

ÅLos datos derivados de DICOM pueden 
almacenarse en un servidor DICOM o en 
otro archivo, por ejemplo, TCIA (The Cancer 
Imaging Archive) con permisos, cumpliendo 
los principios FAIR.

TerminologíaDICOM

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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DICOM para estudios de 
Inteligencia Artificial

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados

Å DICOM define reglas sintácticas y 
vocabularios que permiten extraer 
fácilmente el conocimiento de los datos

Å El marco DICOM para la gestión de datos 
de imágenes médicas permite automatizar 
la formación de grupos y maximizar la 
interoperabilidad de los datos para los 
estudios de IA (Inteligencia Artificial).

Anaset al.MICCAI 2017
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Sección 2: DICOM y Slicer

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Å El módulo DICOM de Slicer proporciona la 
infraestructura necesaria para almacenar, cargar y 
exportar datos DICOM.

Å Slicer admite datos DICOM de TC, IRM, PET 
(Positron Emission Tomography) rayos X y 
ultrasonidos.

Å Se pueden añadir extensiones Slicer dedicadas 
para importar instancias DICOM adicionales (por 
ejemplo, DICOM RT Dose, Objeto de 
segmentación DICOM, RM ponderada por 
difusión, etc.)

MóduloDICOM de 
Slicer

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Módulo 
DICOM de 

Slicer

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Base de datosDICOM

Datos DICOM 
cargados en Slicer
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Los datos DICOM pueden importarse 
a la base de datos DICOM de Slicer 

mediante el botón Importar archivos 
DICOM o mediante Arrastrar y Soltar
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La base de datos DICOM 
sigue la jerarquía del 

modelo DICOM 
organizada en pacientes, 

estudios y series

Pacientes

Estudios

Series
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El panel de configuración de la base de datos DICOM 
permite al usuario elegir la ubicación de la base de 

datos y habilita el mantenimiento de la base de datos.

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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El panel de red DICOM da acceso a las 
funcionalidades de Slicer, Receptor 
DICOM y Consulta/Recuperación 

DICOM (usuarios avanzados)

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Sección 3: Carga y Visualización de los datos 
DICOM en Slicer
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Tutorial para el conjunto 
de datos

ÅDescargue el archivo SlicerDICOMTutorialData.zip en su ordenador.

ÅCree una carpeta llamada DatosSlicer en tu computadora y mueva 
el archivo SlicerDICOMTutorialData.zip a la carpeta DatosSlicer.

ÅDescomprime el archivo SlicerDICOMTutorialData.zip
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Inicie el software 3D Slicer y haga clic en Añadir Datos 
DICOM para acceder al módulo DICOM.

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Haga clic en Configuración de 
la base de datos DICOM

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Slicer muestra la ruta a la ubicación 
predeterminada de la base de datos DICOM
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Haga clic en la ruta predeterminada y 
cámbiela por la ruta de la carpeta 

DatosSlicer que ha creado
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Conjunto de datos #1
TC del torso

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Cargar un conjunto de datos DICOM en Slicer
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Arrastre y suelte el directorio  
dataset1_TorsoCT en el módulo DICOM

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Haga clic en patient1 
en la lista de pacientes

Slicer muestra el 
estudio y la serie 
correspondientes

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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HagaclicenExaminar

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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HagaclicenCargar
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El conjunto de datos DICOM se 
carga en Slicer como una jerarquía 
paciente-estudio-serie DICOM.

Instancia:  
CTSlice

Estudio:

CTThoraxAbdomen (20050601)

Paciente: 
patient1(patient1_ID)

Series:
6: CT_ThoraxAbdomen

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados



46

Visualización de un conjunto de datos DICOM 
en Slicer

Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados
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Hagaclicenel íconoSlicer GUI 
para mostrarla listade 
diseñosde Slicer y seleccione
Convencional
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Slicer muestralas imágenes
axiales, coronalesy sagitalesde la 
serie6: CT_Thorax_Abdomen
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Hagacliccon elbotónderecho 
en6: CT_Thorax_Abdomeny 
seleccionela opciónEditar
propiedadesΧ
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Hagaclicenel preajusteTC-Abdomen 
para ajustarautomáticamentela 
visualizaciónde la ventana/niveldel 
conjunto de datosCT
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Ponga el cursor del mouse sobre la 
tachuela en el visor rojo para desplegar las 
partes del menú.

Haga clic en el ícono Links/Enlaces para 
vincular los controles de los segmentos en 
los visores de Slicer.

Haga clic en el ícono del Ojo en cada uno 
de los visores para desplegar los tres 
segmentos anatómicos en el visor 3D 
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Los tressegmentosanatómicos
apareceránenel visor 3D
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Hagaclicenel íconodel menúde Slicer y 
seleccioneel diseñode Pantalla

panorámicaconvencional
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Slicer lo llevará a Pantalla 
panorámica convencional
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Para hacer zoom mantenga
presionadoel botón derecho
delmouseenel visor3D
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Aprieteclicizquierdoenel visor 
3D para girarlas imágenes
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Sitúeel cursor del ratónsobre
el íconode tachuelaen la barra 
azulde la ventanadel visor 3D 
para mostrarel controlarde 
Vista 3D

Haga clicenel Segundo íconode 
la fila superior del controlador
Vista 3D para centrarla vista 3D
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Haga clicenel ícono
cuadradosituado
junto a la letraάwέ 
para ajustarel
campo de visión
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Conjunto de datos #2
IRM de mama



60
Dra. Sonia Pujol, Todos Los Derechos Reservados

Conjunto de datos de IRM de mama

ÅLa base de datosde IRM de mama forma partede la colecciónde 
BREAST-DIAGNOSIS de conjuntos de datosdel archive de imagenes 
de Cáncerdel Instituto Nacional de Cáncer

ÅLa base de datosse adquirióenunapacientecon carcinoma 
ductal infiltrantede mama derecha

ÅLas imágenesDICOM consistenenun studio y tresseries: T2*, STIR

ÅBLISS es unasecuenciade RM para estudiosde RM de mama. BLISS 
permitemedirdos volúmenesbilateralesenunasola adquisición.

Bloch, B.Nicolas,Jain,Ashali,ϧ WŀũŜΣ C. Carl. (2015). DataFromBREAST-DIAGNOSIS.The Cancer Imaging 
Archive.http://doi.org/10.7937/K9/TCIA.2015.SDNRQXXR
*T2 weighted image (T2WI) es un pulso básico de secuencias de una IRM. 

http://doi.org/10.7937/K9/TCIA.2015.SDNRQXXR
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Arrastre y suelteeldirectorio
dataset2_BreastMRI enelmóduloDICOM
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Slicer importael directoriodataset2_BreastMRI en la 
base de datosDICOM

El directoriocontiene1 paciente, 1 studio  3 series
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Hagaclicen la identificacióndel 
pacienteBreastDx-01-0005para 
visualizarel studio y lostresT2W, 
STIR y BLISS

Hagaclic en el menú
Plugins DICOMpara
visualizarla lista de
lectoresDICOM
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La listaŘŜ άǇƭǳƎƛƴǎέ 
aparecerá
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Plugins de DICOM de Slicer

ÅSlicer implementa una lista de
plugins DICOM para manejar un
conjuntodiversodeobjetosdedatos
DICOM

ÅEstosplugins debenestarhabilitados
para leer objetosde datosDICOM 
específicos, por ejemplodatos
DICOM RT o DICOM DP
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Haz clicenExaminar
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Da clicenCargarpara 
subirlosdatosa Slicer


